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ОТЗЫВ
Об опыте использования наркозно-дыхательного аппарата «ОРФЕЙ» 

врачами-анестезиологами НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции 
Волгоград-1 ОАО «Российские железные дороги»

Наркозно-дыхательный аппарат «Орфей» в комплектации с испарителем севофлюрана и модулем капно- 
графии прямого потока IRMAC02 (производство MASIMO) был задействован более чем в 110 операциях (общая 
и экстренная хирургия) продолжительностью от 2 до 6 часов. Особенно активно он использовался при абдоми­
нальных лапароскопических, пластических и бариатрических оперативных вмешательствах (индекс массы тела 
пациентов от 62,5 до 80).

За время работы наркозно-дыхательный аппарат зарекомендовал себя с положительной стороны. К дос­
тоинствам аппарата «Орфей» стоит отнести:

• Надежность работы;
• Простота и удобство отображаемой на дисплее информации;
• Гибкость в настройке отображаемых параметров;
• Возможность использования современных режимов вентиляции по объему и давлению с функцией под­

держки спонтанного дыхания и с мониторингом дыхательного цикла;
• Возможность работы по любому из видов контуров;

Оценка: в процессе работы НДА «Орфей» показал себя как эргономично устроенная, качественно соб­
ранная, надежная и удобная в эксплуатации машина. Эксплуатационные качества улучшают простота 
управления, большой информативный сенсорный экран, короткий и простой процесс самотестирования. 
С целью улучшения восприятия мониторируемых параметров, на наш взгляд, следовало бы рассмотреть 

возможность монохромного закрашивания площадей под отображаемыми графическими кривыми.

Вывод: Наркозно-дыхательный аппарат «Орфей» соответствует основным современным требованиям, по 
соотношению “цена-качество” не уступает зарубежным конкурентам из бюджетного сектора и может быть реко­
мендован для оснащения медицинских учреждений разного .прдфшй^сс;:'";^
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